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АННОТАЦИЯ В статье приводятся параметры разрядной камеры генератора озона, а также параметры газа, которые 
оказывают влияние на производительность генератора озона. Приведена типичная конструкция разрядной камеры, 
показано влияние напряжения горения разряда на производительность. Проведены исследования влияния параметров газа, 
а также величины зазора между пластинами на величину напряжения горения разряда в газовом промежутке. Получены 
результаты и определены параметры, оказывающие наиболее значительное влияние.  
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ABSTRACT Parameters of the discharge chamber of the ozone generator, as well as the parameters of the gas that affect the 
performance of the ozone generator are given in the article. The purpose of this work is to investigate the influence of the gap width 
in the discharge gap of the ozone generator chamber and the parameters of the gas used (for medical ozone generators it is 
exclusively oxygen) on the burning voltage of the discharge of the gas gap and the determination of the factors that have the greatest 
influence on this voltage.. A typical construction of a discharge chamber is given; the effect of the burning voltage of a discharge on 
the productivity is shown. Mathematical dependencies between the value of the burning voltage of the discharge and the factors that 
influence the change of this parameter are described. Studies of the influence of gas parameters, as well as the gap between plates on 
the value of the discharge burning voltage in the gas gap are conducted. It is shown that to reduce the influence of disturbing factors, 
as well as to reduce the value of the burning voltage of the discharge in the discharge chamber of the ozone generator, it is necessary 
to reduce the distance between the electrodes. The values of the effect on the value of the burning voltage of the discharge in the 
discharge chamber are given when the gas temperature changes within 50% of the initial temperature and the gas changes within 
15% of the initial value. The conclusions describe the obtained results, determine the parameters that have the greatest impact, and 
also the optimization problem for finding the optimal combination of parameters when using an ozone generator for medical 
purposes. 
Keywords: ozone generator; discharge chamber; discharge voltage; relative gas density; ozone-oxygen mixture  
Введение 
Для обеспечения проведения процедур 
озонотерапии и достижения максимального лечебного 
эффекта, медицинский генератор должен точно 
поддерживать заданную врачом дозу озона, которую 
получит пациент [1]. В свою очередь доза озона 
определяется как произведение расхода озоно-
кислородной смеси на концентрацию озона в этой 
смеси. Для измерения концентрации озона на выходе 
генератора применяются специальные измерители. 
Однако они обладают достаточно большим временем 
регистрации результатов измерения, поэтому при 
производстве генераторов озона существует практика 
отказа от измерителей и применения управления 
генератором озона на основе заранее определенных 
зависимостей [2].  
Синтез озона происходит в разрядной камере 
генератора озона при подаче на ее электроды 
переменного напряжения высокой амплитуды. Если 
при этом электроды покрыты диэлектрикам, то 
происходит образование барьерного разряда. Такой 
разряд, при прохождении через газ, который 
содержит кислород, приводит к генерации озона. Во 
время работы генератора озона необходимо 
учитывать условия окружающей среды, а именно 
изменение температуры газа, а также изменение его 
давления в разрядной камере, которые выступают в 
роли возмущающих факторов. Это может привести к 
отклонению реальной концентрации озона на выходе 
пневматического тракта генератора от заданного 
значения, что негативно скажется на лечебном 
эффекте оказываемой процедуры озонотерапии [4].  
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С другой стороны необходимо повышение 
эффективности производства озона в генераторе. 
Одним из способов повышения эффективности 
генератора озона является понижение значения 
напряжения пробоя газа в разрядной камере, что 
приведет к увеличению количества озона при подаче 




Целью данной работы является исследование 
влияния ширины зазора в разрядном промежутке 
камеры генератора озона и параметров применяемого 
газа (для медицинских генераторов озона газом 
является исключительно кислород) на напряжение 
горения разряда газового промежутка и определение 
факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 
это напряжение. 
 
Изложение основного материала 
 
В современных медицинских генераторах 
озона наиболее широкое распространение получила 
разрядная камера коаксиального типа [5]. Такая 
камера позволяет эффективно использовать всю 
площадь электрода и является более компактной, что 
важно для минимизации размеров генератора озона. 
Сечение разрядной камеры коаксиального типа 
показано на рисунке 1. Такая камера состоит из 
внутреннего высоковольтного электрода (позиция 1), 
внешнего земляного электрода (позиция 2). Эти 
электроды разделяются слоем диэлектрического 
материала (позиция 2,4), а также зазора (позиция 3), 








Рис. 1 – Сечение коаксиальной разрядной камеры с 
двумя диэлектриками. 
 
При этом на генерацию озона 
непосредственное влияние оказывают такие 
конструкционные параметры разрядной камеры [6], 
как:  
– геометрический размер разрядной камеры; 
– эффективная разрядная площадь электродов;  
– диэлектрическая проницаемость диэлектрика;  
– диэлектрические свойства газа, который 
используется (кислород или воздушная смесь); 
– ширина диэлектрика, который покрывает 
электроды; 
– ширина воздушного зазора между 
диэлектриками. 
Эти параметры оказывают непосредственное 
влияние на электрические параметры разрядной 
камеры, а именно определяют ее электрическую 
емкость и напряжение горения разряда в газовом 
промежутке.  
В свою очередь, количество озона, которое 
образуется в разрядной камере, в основном, зависит 
от мощности, которая выделяется в ней [7]. При этом 
часть вырабатываемой электрической мощности идет 
на образование озона, а другая часть выделяется в 
виде тепла, которое приводит к повышению 
температуры рабочей зоны разрядной камеры:  
 
 ПОЛ НАГРЕВ ГЕНP P P   (1) 
 
Ввиду сложности процесса протекания разряда 
в разрядной камере, а также процессов генерации и 
разложения озона, существуют только эмпирические 
выражения для расчета мощности, которая 
выделяется в разрядном промежутке на образования 
озона. Согласно известным уравнениям [8] для 
высокочастотного генератора озона полезная 
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где f – частота питающего напряжения, Um – 
величина подаваемого на разрядную камеру 
напряжения, UР – напряжение горения разряда.  
Из этого выражения следует, что образование 
озона происходит при условии, когда амплитудное 
значение питающего напряжения превышает значение 
напряжения горения разряда, то есть Um  > UP. 
Для получения барьерного разряда в разрядной 
камере необходимо обеспечить достаточный уровень 
разности потенциалов между изолированными 
электродами. Данное напряжение, называемое 
напряжением горения разряда, определяется 

























Здесь  – относительная плотность газа, 
которая определяется как произведение давления и 
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температуры газа, s – расстояние разрядного 
промежутка, UU – напряжение, необходимое для 
ионизации молекул газа, А – коэффициент 
ионизации,  – коэффициент вторичной ионизации.  
Из этих уравнений следует, что напряжение 
возникновения разряда зависит в основном от 
произведения величины относительной плотности 
газа на расстояние между диэлектриками в разрядной 
области. Остальные значения являются константами 
для конкретного типа газа. Для кислорода, который 
поступает в разрядную камеру генератора озона, 
такие постоянные принимают значения, указанные в 
таблице 1 [10,11]. 
 




А, 1/см Uu, эВ  




Было проведено исследование зависимости 
значения разрядного напряжения от изменения таких 
параметров рабочего газа как температура и давление, 
согласно формулам (3,4,5). При проведении 
исследования использовались различные значения 
ширины зазора между диэлектриками, что также 
оказывало влияние на напряжение горения разряда в 
разрядной камере.   
В первом случае проводилось исследование 
влияния температуры подаваемого газа (кислорода). 
При этом расстояние разрядного промежутка 
принималось равным от 1 до 5 мм, что соответствует 
типичным значениям газового промежутка разрядной 
камеры медицинского генератора озона [12]. Были 
получены графики зависимостей для кислорода при 
нормальном атмосферном давлении. Результаты 
представлены на рисунке 2. 
 
 
Рис. 2 – Зависимость напряжения горения разряда от 
температуры подаваемого кислорода и значениях 
ширины разрядного промежутка: 1 –ширина 
промежутка 1 мм; 2 – ширина промежутка 2 мм; 3 – 
ширина промежутка 3 мм; 4 – ширина промежутка 
4 мм; 5 – ширина промежутка 5 мм 
Как видно из полученного графика, увеличение 
температуры кислорода, поступающего в разрядную 
камеру генератора озона, приводит к понижению 
напряжения горения разряда. При этом увеличение 
расстояния между электродами приводит к 
увеличению значения напряжения горения разряда.  
Также была исследована зависимость влияния 
давления газа в разрядной камере на напряжение 
горения разряда. Ширина зазора между электродами 
составляла от 1 до 5 мм. Температура газа при этом 
составляла 20 С, что является нормальным условием 
при работе в помещении. При исследовании влияния 
на разрядное напряжение давления газа (кислорода) в 
газовом промежутке изменялось от 350 до 1000 мм. 
рт. ст. Полученные результаты представлены на 




Рис. 3 – Зависимость напряжения горения разряда от 
давления газа в разрядном промежутке при 
различных значениях ширины разрядного 
промежутка: 1 –ширина промежутка 1 мм; 2 – 
ширина промежутка 2 мм; 3 – ширина промежутка 
3 мм; 4 – ширина промежутка 4 мм; 5 – ширина 
промежутка 5 мм 
 
Как видно из графика, увеличение значения 
давления газа в разрядной камере приводит к росту 
значения напряжения горения разряда. Степень 
влияния температуры и давления на этот параметр 
представлены в таблице 2.  
 




Отклонение напряжения горения 
разряда, % 
Расстояние между пластинами, мм 













составляет 50 % 
36,9 38,6 39,4 39,9 40,3 
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Как видно из таблицы, изменение температуры 
рабочего газа в диапазоне 50 % приводит к 
изменению напряжения горения разряда в разрядной 
камере менее чем на 3 %. Для уменьшения этого 
влияние, исходя из полученных зависимостей, 
следует уменьшать расстояние между электродами в 
разрядной камере. В свою очередь, изменение 
давления газа в рабочей области разрядной камеры на 
15% от установленного приводит к изменению 
значения напряжения горения разряда на 10-11%. Из 
этих данных можно сделать вывод, что изменение 
давления влияет на изменение величины горения 
разряда почти в 10 раз больше, нежели изменения 
температуры. Однако, как было сказано ранее, оба 
этих параметра (давление и температура рабочего 
газа) являются возмущающими факторами при работе 
генератора озона, которые необходимо учитывать при 
расчете производительности озона, а также, 
желательно, уменьшить их степень влияния на работу 
генератора озона. Исходя из полученных данных, для 
улучшения работы генератора озона, то есть 
уменьшения значения напряжения горения разряда и 
уменьшения влияния возмущающих факторов, 
необходимо применять разрядную камеру с 
минимальным зазором между электродами. Но при 
этом необходимо учитывать, что для обеспечения 
проведения процедуры озонотерапии генератор озона 
должен обеспечивать заданный расход озоно-
кислородной смеси. И чем меньше зазор в разрядной 
камере генератора озона, тем большее значение 





В результате исследований было определено, 
что уменьшение давления в газовом промежутке 
разрядной камеры, а также повышение температуры 
газа приводит к уменьшению напряжения горения 
разряда. При этом изменение давления газа в 
разрядной камере оказывает более существенное 
влияние на значение напряжения горения разряда. 
Также существенное влияние на эту величину 
оказывает ширина зазора между электродами, и 
уменьшение этого параметра также приводит к 
уменьшению напряжения горения разряда. То есть, 
для обеспечения минимального значения горения 
разряда необходимо уменьшение расстояния между 
электродами, то есть уменьшения зазора в разрядной 
области генератора озона. 
Однако, для обеспечения необходимых 
условий при проведении процедур озонотерапии, а в 
этом случае – обеспечение заданного расхода озоно-
кислородной смеси на выходе пневматического 
тракта генератора озона, при минимальном 
расстоянии между электродами придется повышать 
давление газа в разрядной области. Как видно из 
рисунка 3 это приведет к повышению значения 
напряжения горения разряда.  
Отсюда можно сделать вывод, что необходимо 
решение задачи оптимизации для нахождения 
оптимального значения этих параметров при 
применении генератора озона для проведения 
процедур озонотерапии.  
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АНОТАЦІЯ У статті наводяться параметри розрядної камери генератора озону, а також параметри газу, які 
впливають на продуктивність генератора озону. Наведено типова конструкція розрядної камери, показано вплив напруги 
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параметри надають найбільш значний вплив.  
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